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Relevés quotidiens de températures pour réfrigérateurs
[bookmark: _GoBack]
Chaque jour, lors de la prise de poste et avant de quitter la pharmacie, un relevé de température doit être effectué. Pour cela, cochez dans la température correspondant à la date du jour et au moment de la journée dans la case correspondante.
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En cas de valeur hors normes :
1. Vérifiez que la porte n’était pas restée ouverte. Se ferme-t-elle bien hermétiquement ?
2. Vérifiez la source d’alimentation du réfrigérateur.
3. Quelle est l'épaisseur de la glace accumulée dans le compartiment de congélation? Dégivrer lorsque l’épaisseur est supérieure à 0.5cm + nettoyer régulièrement le réfrigérateur.
4. Mettre en œuvre votre plan d'urgence si le réfrigérateur ne fonctionne pas correctement
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En cas de valeur hors normes : 

1. Vérifiez que la porte n’était pas restée ouverte. Se ferme-t-elle bien hermétiquement ? 
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