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Détermination de la teneur en H2O2 des solutions de désinfection des mains
Test enzymatique sur bandelettes pour le dosage semi-quantitatif de l’H2O2  
1 Références

Procédure fournie par le Laboratoire Contrôle Qualité, Pharmacie des Hôpitaux Universitaire de Genève, Suisse, 2015

2 Matériels et produits

2.1 Matériels
· Peroxide test strips, Quantofix, Macherey-Nagel, 50-1000mg/L, conservation 4-30°C 

· Pipette graduée 1 ml

· Poire à pipeter

· Ballon jaugé 10 ml

2.2 Produits

· Eau déminéralisée
3 Mode opératoire 
· Diluer 10x la solution de désinfection des mains avec de l’eau déminéralisée. 
(Exemple de dilution possible : Prélever 1mL de la solution de désinfection des mains et la placer dans un ballon de 10mL, compléter avec de l’eau déminéralisée). Agiter. 

· Tremper la bandelette durant 1sec dans la solution diluée, la sécher en secouant 1-2 sec et laisser agir durant 45 secondes. (selon les indications du fabriquant) 

· Relever les couleurs qui apparaissent en fonction des concentrations en H2O2 sur les bandelettes. 
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QUANTOFIX® Peroxide 1000 en

Pack content:
1 aluminum container with 100 test strips

General indications:
Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after
removing a strip. Do not touch the test fields.

Measuring range:
Visually Reflectometrically
50-1000 mg/L H,0, 50-1000 mg/L H,0,

Color gradation:
0-50-150 - 300 - 500 - 800 - 1000 mg/L H,0,

Additional indications:

If hydrogen peroxide is present, the test field at the end of the strip turns yellow to brown. If
the warning field turns blue during the reaction time of 45 seconds, the hydrogen peroxide
concentration is greater than 2000 mg/L, although the peroxide test field may indicate a
value within the measuring range. In this case, we recommend carrying out a stepwise dilu-
tion of the sample until the warning field no longer reacts and a hydrogen peroxide concen-
tration below 1000 mg/L is measured. The test fields may change after the reaction time has
elapsed. This has no relevance for the reading.

Instructions for use:

1. Dip the test strip with both fields into the test solution for 1 second.

2. Shake off excess liquid.

3. Wait 45 seconds.

4. Compare with the color scale.

Interferences:

If the sample solution has a pH value of 2-9, the reaction will take place without interfer-
ences. Strongly acidic solutions must be buffered with sodium acetate, and alkaline solu-
tions with citric acid to a pH of 5-7. Only the presence of strong oxidants interferes with the
determination.

The following ions interfere with the determination only in higher concentrations:

> 1000 mg/L: formaldehyde (HCHO)

> 500 mg/L: Ca®*, NOg~

> 100 mg/L: ascorbate, free chlorine, combined chlorine, SO,*

>70°d: total hardness

If free and combined chlorine is present, the warning field turns blue.

Disposal:

Used test strips can be placed in the normal household waste.

Storage:

Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (storage
temperature not above +30 °C).

If correctly stored, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packag-
ing.
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La coloration violette visible sur le témoin correspondant au chlore apparaît au bout de 4-5min mais n’est pas présente au moment de la relevée des concentrations 
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4
Limites et acceptabilité

Ce test semi-quantitatif ne permet pas de mesurer précisément la concentration en H2O2 dans la solution mais permet de détecter des erreurs majeures de concentration en peroxyde d’hydrogène (sous ou surdosage).
	% H2O2
	Quantofix

[mg/L]
	concentration voulue [mg/L]
	Réaction aux chlorures

	0.125%
	150-300
	180
	-


VII.
Résultats

Les résultats doivent être inscrits dans un registre conservé au laboratoire. Ils doivent être également reportés sur un compte rendu d’analyse qui sera joint au compte rendu de fabrication

Calculs : 


	Teneur H2O2 solution mère (en mg/L) : � QUOTE � ���





Teneur H2O2 solution mère (en %) : � QUOTE � ���








Source : Macherey-nagel GmbH & Co 








Dosage H2O2  - 
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